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Подключение ИК-5D

ИК5 ТОВ „АСВІК-ЦЕНТР” 26.05.2010 (044) 456-28-28

Плата управления

К
н
о
п
к
и

К
о
н
ц
е
в
и
к
и

1.5 кОм

150 кОм

Разьем 

«Связь»
RS232

Компьютера

RS485

RX

TX

GND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

Схема распайки 

кабеля связи
Разьем 

«Датчик»

Тензодатчик

7

3

4

5

2

6

1

8

U пит+

OB +

OB -

U пит-

Вых +

Вых -

Экран

Схема подключения 

тензодатчика

+-

Внешний источник 12..24V


